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Con el objeto de disminuir el índice de recanalización se han desarrollado coils biológicamente
activos, los cuales cuentan con un recubrimiento de ácido poliláctico poliglicólico que promueve la
agregación plaquetaria y fibrosis intraaneurismática para promover la endotelización del cuello.

Se denominan coils de cerecyte y los estudios preliminares mostraron una incidencia de
complicaciones de procedimientos comparables con las de de platino (Bendszus y Solymosi, 2006).

Proporcionan más trombosis y permiten obtener resultados más duraderos que los coils de platino
(Geyik y col., 2010).
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